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1 Введение  

Программное обеспечение SureTrend Data Analysis представляет собой 
автономную базу данных результатов испытаний и приложение для анализа 
тенденций, предназначенное для использования с устройствами SystemSURE 
Plus и systemSURE II. 
 
Основными элементами программного обеспечения SureTrend являются: 
 

 
 
 

 

SureTrend  

 

 
Обзор 

 
Печать 

 
Отправить 

 

База данных 
результатов 

 

 

Генератор 
отчетов 

  

 

Имя 
пользовате

ля и 
настройка 
устройства 

 

Вывод 
отчета  

 
Основные преимущества и характеристика программного обеспечения SureTrend: 
 

 Полностью автономное приложение, которое не предполагает 
необходимость использования внешнего программного обеспечения, 
такого как Microsoft Excel или Microsoft Access 

 Прямая загрузка данных результатов испытаний из одного или более 
устройств SystemSURE Plus или systemSURE II  

 Хранение загруженных результатов в одном файле базы данных, с 
возможностью защиты от случайной или умышленной обработки данных 
с целью мошенничества 

 Опция комментирования результатов испытаний и отчетных данных 

 Диаграмма по выводимому отчету с изменяемой конфигурацией, 
формированием данных и параметрами печати  

 Анализ тенденции изменения информации по результатам испытаний за 
определенные промежутки времени  

 Местоположение программы и настройки пороговых значений, загрузка в 
устройства SystemSURE  

 Поддержка SystemSURE Plus функций определения имени 
пользователя, местоположения программы, названия и плана испытания 
образца и загрузки данных. 
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 Автоматическая поддержка функции таймера и синхронизация данных с 
устройством SystemSURE  

 
Для получения более подробной информации о SystemSURE Plus и systemSURE 
II units обратитесь к соответствующему руководству SystemSURE. 
 
Для получения технических консультаций свяжитесь с местным поставщиком. 
 

1.1 Установка программного обеспечения SureTrend  

 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Пожалуйста, внимательно прочтите раздел «Условия и 
ограничения по использованию», приведенный в начале 

настоящего руководства до перехода к следующему блоку 
информации. 

 
Не устанавливайте настоящее программное 

обеспечение, если Вы не согласны с «Условиями и 
ограничениями по использовании». 

 
Мы настоятельно рекомендуем прочесть все руководство до 
установки и запуска программного обеспечения SureTrend, 
так как возможно существует необходимость конфигурации 

некоторых параметров до загрузки любых результатов 
испытаний из устройства SystemSURE. 

 

 
Программное обеспечение устанавливается на Ваш компьютер при помощи 
диска, вставляемого в дисковод CD-ROM, следуя автоматическим указаниям 
программы. Если установочный файл не запускается автоматически, зайдите в 

папку Мой компьютер на рабочем столе, откройте папку CD-ROM и нажмите 

файл Установить. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: для установки программного обеспечения, возможно, Вам 
потребуется войти в систему под именем администратора или члена группы 
Администратора. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если к информационным файлам SureTrend имеют доступ 
несколько пользователей, программное обеспечение и информационные файлы 
должны устанавливаться сначала в файл-сервер коллективного доступа, и затем 
дополнительно на каждый компьютер локальной сети. После завершения 
установки каждая такая установка для пользователя должна настраиваться 
отдельно в зависимости от потребностей и полномочий каждого пользователя и 
возможностей их компьютера. Для получения информации по установке 
программного обеспечения, пожалуйста, обратитесь к  разделу 10. 
 



3 
 

После установки для запуска нового программного обеспечения необходимо 

выбрать SureTrend - ярлык Data Analysis Software в меню Пуск Windows: 
 

 
 

Версия настоящего Руководства пользователя в цифровом формате также 

установлена и доступна в меню Справка программного обеспечения SureTrend. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее Руководство пользователя хранится в 
формате файлов электронных документов PDF, поэтому для просмотра 
необходима программа Adobe

®
 PDF Reader. Данная программа для 

просмотра не предоставляется с программным обеспечением SureTrend, и 
доступна для скачивания на веб-сайте Abode: www.adobe.com 

 Adobe, Adobe Reader и Adobe PDF являются зарегистрированными торговыми марками Adobe 
Systems Incorporated. Все программное обеспечение регулируется собственными Условиями 
пользования Adobe и его использование не подчиняется условиям лицензионного или гарантийного 
соглашения с Hygiena LLC. 

 

1.2 Удаление программного обеспечения SureTrend  

Для удаления программного обеспечения SureTrend с Вашего компьютера, 

используйте опцию Добавить или Удалить программу Панели управления 
Windows. Затем выберите SureTrend Data Analysis Software из списка 
установленных программ и следуйте инструкции. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, скопируйте всю информацию по результатам 
испытаний и установочные файлы, которые Вы хотите сохранить до удаления 
программного обеспечения. 
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2 Общие функциональные возможности программного обеспечения  

При открытии SureTrend software (в меню Пуск Windows), на экране появится 
следующее приложение:  
 

 

 

 

Строка меню 

 

Панель 
инструментов 

 

Навигатор 

 

Информационное 
окно 

 

Строка состояния 

 

 

2.1 Кнопки панели инструментов и пункты строки меню 

На панели инструментов есть следующие кнопки: 
 

 
 
Для данных кнопок предусмотрены ярлыки для наиболее часто используемых 
пунктов строки меню:  
 

Пункт меню 

Кнопка 

панели 

инстру

ментов 

Действие 
Руководство, 

раздел 

Файл 

Открыть  
 Открыть выбранный файл 2.3 

Файл 

Закрыть 
 Закрыть текущий файл 2.2 

Файл 

Закрыть все 
 Закрыть все открытые файлы 2.2 

Файл 

Сохранить  
Сохранить изменения в файлах  
на диск 

2.2.3 

Файл 

Назад 
 

Сбросить любы изменения и 
повторно открыть ранее 
сохраненный файл 

 

Файл 

Синхронизировать..

. 
 

Обмен данными между 
SureTrend и устройством 
SystemSURE  

2.5 

Файл 

Импорт... 
 

Импорт базы данных, отчетов и 
установочных файлов из других 

2.4 
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объектов 

Файл 

Экспорт... 
 

Экспорт базы данных, отчетов и 
установочных файлов в другие 
объекты 

2.4.1 

Файл 

Создать архивный 

файл 

 
Уменьшить размер Базы данных 
результатов посредством 
архивирования информации 

5 

Файл 

Настройка 

принтера... 

 Настройка принтера  

Файл 

Предварительный 

просмотр 
 

Предварительный просмотр для 
печати 

 

Файл 

Печать...  Печать таблицы или диаграммы  

Файл 

Выход  Закрыть SureTrend   

Редактировать  

Вырезать 
 

Копировать и удалить 
выбранные данные 

2.2.3 

Редактировать  

Копировать 
 Копировать выбранные данные 2.2.3 

Редактировать  

Вставить 
 Вставить выбранные данные 2.2.3 

Редактировать  

Удалить 
 

Удалить выбранные данные или 
установочный файл 

2.2.3 

Редактировать  

Выбрать все 
 

Выбрать все данные для 
функций: 
копировать/вырезать/вставить 

2.2.3 

Редактировать  

Отмена  
 Отменить выбор данных 2.2.3 

Редактировать  

Поиск ...  Поиск данных 2.2.2 

Редактировать  

Редактировать 

поле 

«ПРИМЕЧАНИЯ»  

 
Редактировать поле таблицы 
«ПРИМЕЧАНИЯ» 

2.2.3 

Отчеты 

Создать новый 

отчет 

 
Создать новый установочный 
файл отчета 

6.3 

Отчеты 

Изменить отчет 
 

Изменить существующий 
установочный файл отчета  

6.3 

Отчеты 

Создать отчет 
 Запустить выбранный отчет 6.1 

Отчет 

Статистика  
Предварительный просмотр 
статистических данных 

4.2 

Отчеты 

Стандартный отчет 

#1 
 

Запустить «Стандартный отчет 
№1» 

6.1 

Отчеты 

Стандартный отчет 

#2 
 

Запустить «Стандартный отчет 
№2» 

6.1 

Отчеты 

Стандартный отчет  
Запустить «Стандартный отчет 
№3» 

6.1 



6 
 

#3 

Отчеты 

Отчет об отказах  
Запустить «Стандартный отчет 
об отказах» 

6.1 

Установка 

Добавить новое 

устройство 

 
Добавить новое устройство 
SystemSURE в SureTrend  

8.1 

Настройка 

Добавить план 

испытаний  

 
Добавить новый План 
испытаний в установочные 
данные SystemSURE  

8.4.1 

Настройка 

Удалить план 

испытаний  

 
Удалить новый План испытаний 
из установочных данных 
SystemSURE  

8.4.1 

Настройка 

Настроить время и 

дату 

 
Синхронизировать время и дату 
ПК с устройством SystemSURE  

10.3 

Настройка 

Пароль 
 

Установить или изменить 
пароль доступа в систему 

10.1 

Настройка 

Предварительные 

настройки... 

 Доступ к настройкам SureTrend  10 

Справка 

Руководство 

пользователя 
 Открыть файл «Справка» 9 

Справка 

Техническая 

поддержка... 

 
Открыть веб-страницу 
технической поддержки 
пользователей Hygiena  

9 

Справка 

О SureTrend 
 

Отобразить данные о версии 
программного обеспечения 
SureTrend  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Для удобства в настоящем руководстве имеется ссылка на 

пункты меню (например «Опция Поиск из меню Правка»), однако если имеется 
соответствующая кнопка на панели инструментов, например « », можно 
использовать и ее. 
 
Помимо этого некоторые опции доступны в контекстном меню, например: 
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2.2 Навигатор и информационное окно 

Навигатор расположен слева от экрана приложения SureTrend и сохраняет 
список всех окон данных и открывает информационные файлы: 
 

 
 
При открытии новые навигационные файлы добавляются в список Навигатора. 

Информационные файлы и окна могут закрываться путем выбора опции Закрыть 

или Закрыть все из меню Файл. 
 
При выборе файла из списка (щелкнув по названию файла), соответствующая 
информация отображается в окне данных приложения. 
 
Информация обычно отображается в форме таблицы и представлена в окне в 
виде строк; при этом каждая информационная запись состоит из набора 
соответствующей информации (представленной вертикально в столбцах): 
 

 Поля информационных записей   


  

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
о

н
н
ы

е
 

за
п
и

с
и
  


 

 

 
Содержание информационных записей и полей зависит от типа таблицы. Для 
получения подробной информации см.разделы 4 - 8. 

 

2.2.1 Сортировка таблиц данных 

При открытии файла из таблицы данных происходит автоматическая сортировка 
данных восходящем порядке в соответствии с содержанием поля данных в левой 
крайней колонке. 
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Содержание таблицы может сортироваться по любым полям в восходящем и 
нисходящем порядке путем выбора опции в заголовке: 
 

 
 

Например, нажатие на заголовок столбца Измененные данные окна Отчеты 
сортирует данные таблицы в восходящем порядке, при этом самый старый по 
дате файл занимает верхнюю строку таблицы. Повторным нажатием заголовка 
столбца список сортируется в нисходящем порядке, при этом самый новый по 
дате создания файл занимает верхнюю строку таблицы. 
 

2.2.2 Выбор информационной записи 

Чтобы выбрать информационную запись просто нажмите на строку таблицы: 
 

 
 
После этого Вы можете воспользоваться различными функциями (например 
Копирование) посредством выбора соответствующего пункта меню в строке меню; 
нажатия кнопки на панели инструментов; или нажатия правой кнопкой на 
выбранную информацию для доступа к контекстному меню. 
 

Для выбора более чем одной записи в таблице, удерживайте кнопку Ctrl на 
клавиатуре и по очереди нажимайте на каждую строку, которую Вы желаете 
выбрать. 
 
Чтобы выбрать ряд записей нажмите на первую строку таблицы, затем, 

удерживая кнопку Shift, нажмите на последнюю строку, которую Вы желаете 
выбрать. Это позволит Вам выбрать первую строку, которую Вы выделили, 
последнюю строку и все сроки между ними. 
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Также Вы можете использовать опцию Поиск из меню Правка для поиска и 
выбора всех информационных файлов, содержащих указанны текст: 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью опции Поиск осуществляется поиск текстовой 
информации во всех информационных файлах и записях (при этом знаки 
верхнего и нижнего регистров считаются одинаковыми). 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если не выбрана опция Выбрать все сходные записи, опция 

Поиск найдет следующую сходную запись после текущей выбранной. Действие 
можно повторять, чтобы просматривать все совпадения в тесте по очереди. 

2.2.3 Редактирование таблиц данных 

Если предусмотрено, пользователь может редактировать или вносить изменения 
в содержание таблиц данных несколькими способами: 
 

(a) Наиболее редактируемые поля данных могут меняться двойным 
щелчком по значению поля данных и впечатывания нового значения или 
выбора одного из значений из контекстного списка: 

 

  
(b) Выбирая несколько строк и пользуясь опцией контекстного меню Правка 

для изменения значения каждого поля по очереди: 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При редактировании нескольких строк таблицы на 
экране появится вопрос «Желаете ли Вы использовать один и тот же 
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текст во всех выбранных записях?». Если ваш ответ Нет, Вы сможете 
переходить к каждому полю отдельно. 

 

(c) Выбирая одну или более строк таблицы, копируя (функция Копировать) 

и вставляя (функция Вставить) выбранные данные в разные части 
таблицы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если поле данных, которое Вы пытаетесь изменить не 
«редактируется» (см.раздел 10.1), Вы должны ввести пароль прежде чем 
преступить к редактированию данных. 
 
Для получения подробной информации по изменению и редактированию полей 
данных и о том, какие опции контекстного меню доступны для пользователя, см. 
разделы 4 - 8. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При изменении данных в таблице текст окна станет СИНИМ, 
показывая изменение информационного файла и необходимость сохранения 

посредством выбора функции Сохранить из меню Файл. 
 

2.2.4 Экспорт данных таблицы  

Для экспорта всего содержания таблицы в Microsoft Excel, необходимо выполнить 
следующие действия: 
 

(a) Открыть таблицу из списка. 

(b) Выбрать функцию Экспорт из меню Файл. 
(c) Выбрать соответствующее название файла и расположение папки. 

(d) Нажать кнопку Сохранить. 

(e) Таблица будет переконвертирована и сохранена в виде файла Excel. 
Это может занять некоторое время, особенно если таблица большая. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: По причине наличия некоторых ограничении 
приложения Microsoft Excel, можно экспортировать только первые 65535 
записи. Большие таблицы будут обрезаться. 

 
В качестве варианта для экспорта небольшого раздела информации в другое 
приложение, такое как Microsoft Word или Microsoft Excel, необходимо выполнить 
следующие действия: 
 

(a) Выбрать строки из таблицы, которые Вы желаете экспортировать. 

(b) Выбрать функцию Копировать из меню Правка для переноса 
информации (включая заголовки столбцов) в буфер обмена Windows. 

(c) Перейти в другое приложение и Вставить скопированную информацию 
в документ. 

(d) Редактировать вставленную информацию согласно соответствующему 
формату и стилю. 

 
Для получения подробной информации по экспорту и обмену данными между 
другими пользователями SureTrend см. раздел 2.4.1. 
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2.3 Доступ к файлам с общими данными 

Программное обеспечение SureTrend обеспечивает одновременный доступ 
нескольких пользователей к базе данных результатов, данным по отчетам, 
идентификационной информации пользователя и установочным файлам (обычно 
через файловый сервер общей сети). 
 
Однако если два или более пользователей пытаются просматривать или 
изменять один и тот же файл, это может привести к «конфликту доступа». Такой 
конфликт можно разрешить следующим образом: 
 

1) Первому пользователю, открывающему файл, предоставляется право 
«чтение-запись», что позволяет просматривать и вносить изменения в 
информацию.  

 
2) Последующие пользователи, пытающиеся открыть тот же файл, 

получают только ограниченный доступ к опциям «чтение-запись», что 
позволяет просматривать, но не вносить изменения в информацию. В 

таком случае цвет текста в информационном окне станет СЕРЫМ, 
указывая на невозможность редактирования информации. 

 
3) После того как первый пользователь закроет файл, один из остальных 

пользователей получает право «чтение-запись» при повторном 

открытии файла с использованием функции Открыть в меню Файл. При 

успешной операции текст станет ЧЕРНЫМ и пользователь получает 
право редактирования содержания. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если пользователь не имеет права вносить изменения в 
содержание файла (то есть требуется пароль для внесения изменений), файл 
будет открываться с указанием «только чтение». Если пользователь 
предпринимает попытку внесения изменений в данные, система запросит пароль 
и затем файл будет повторно открыт с полным правом «чтение-запись». 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Функция Просмотр общих файлов (см.раздел 10.6) может 
использоваться для автоматического контроля статуса файлов, доступных только 
для чтения, и для определения изменений, внесенных другим пользователем. 
 

2.4 Импорт и Экспорт данных 

Помимо предоставления доступа к файлам SureTrend нескольким пользователям 
в системе с локальной сетью, предусмотрена функция экспорта таких файлов, 
пересылки в виде электронного письма и импорта в программу SureTrend. 
 

2.4.1 Экспорт данных 

Для экспорта заархивированного файла, отчета, файла выходных данных или 
установочного файла, необходимо осуществить следующие действия: 
 

(a) Открыть соответствующее окно Заархивированные данные, отчетов  

или Установочных данных из списка. 
(b) Выбрать файл (или файлы) экспортируемый из таблицы. 

(c) Выбрать функцию Экспорт в меню Файл. 
(d) Выбрать соответствующее название файла и расположение папки. 
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(e) Нажать кнопку Сохранить для экспорта файлов в качестве одного 
файла выходных данных. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Функция также может использоваться для создания резервной 
копии выходного файла, который может быть повторно открыт позднее, при 
необходимости, и импортирования хранящихся файлов обратно в программу. 
 
Для экспорта файла Базы данных результатов необходимо выполнить следующие 
действия: 
 

(a) Открыть соответствующее окно Заархивированные данные в списке. 
(b) Выбрать файл Базы данных результатов из таблицы. 

(c) Выбрать функцию Экспорт из меню Файл. 
(d) Выбрать соответствующее название файла и расположение папки. 

(e) Нажать кнопку Сохранить для сохранения файла базы данных в 
качестве нового экспортируемого файла. 

 
Для получения подробной информации по конвертированию и сохранению 
результатов в качестве файла Microsoft Excel перейдите к разделу 2.2.4. 
 

2.4.2 Импорт данных 

Для импорта данных с другого устройства или от другого удалённого 
пользователя необходимо выполнить следующие действия: 
 

(a) Выбрать функцию Импорт из меню Файл. 
(b) Перейти к папке, в которой расположены новые файлы. 
(c) Выбрать файлы для импорта из списка файлов (с использованием 

клавиш Ctrl и Shift для выбора более чем одного файла одновременно, 
при необходимости). 

(d) Нажать кнопку Открыть для чтения выбранных файлов в программном 
обеспечении SureTrend и автоматически сохранить их в 
соответствующих папках. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: В качестве варианта также возможно перетащить файлы 
данных прямо в окно Основного меню программного обеспечения SureTrend. 
 
Если импортируемый файл имеет то же название, что и существующий файл 
данных, Вам будет предложена опция выбора нового названия файла. Это 
позволяет импортировать похожие файлы из разных расположений без замены 
существующих файлов. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Для импорта файлов, полученных по электронной почте, 
сначала сохраните приложения (например, на рабочий стол), а затем 
импортируйте их в программу, как указано выше. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если файлы предоставлены на CD-ROM, они могут быть 
доступны только для чтения, и будут сохранять это свойство после импорта. Если 
это представляет собой проблему, используйте Windows Explorer для 

копирования файлов на ваш жесткий диск, измените файл Свойства для 
удаления свойства «доступно только для чтения» и импортируйте полученные 
файлы. 
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2.4.3 Импорт файла базы данных dataSURE II  

Файл базы данных из старой версии программного обеспечения dataSURE II Data 
Analysis может импортироваться прямо в SureTrend для формирования базы 
нового файла базы данных. Следуйте приведенным рекомендациям: 
 

(a) Импортируйте файл базы данных dataSURE II в соответствии с 
процедурой, приведенной в разделе 2.4.2, с переименованием файла 
при необходимости.  

(b) Откройте окно Заархивированные данные из списка. 
(c) Выберите файл базы данных dataSURE II из списка файлов. 

(d) Выберите функцию Открыть из меню Файл. 
(e) При появлении вопроса «желаете ли Вы читать старые dataSURE II 

данные испытаний в Базе данных результатов», выберите Да. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это можно сделать, только если База данных результатов 
SureTrend полностью пуста. 
 

2.5 Передача информации в SystemSURE  

При выборе функции Синхронизировать из меню Файл, появится следующее 
диалоговое окно: 
 

 
 
Соедините устройство SystemSURE с одним из RS232 или USB портов Вашего 
компьютера при помощи кабеля последовательного интерфейса (поставляемого с 
устройством). Для получения более подробной информации обратитесь к 
руководству пользователя SystemSURE. 
 

Затем выберите Последовательный порт из контекстного списка. Если Вы не 
знаете, какой именно Последовательный порт используете, попробуйте найти его 
«методом проб и ошибок». Обычно: для ноутбуков COM1; настольных 
персональных компьютеров используется COM2; и USB-to-RS232 адаптеры для 
COM3-COM5. 
 
После этого подключите устройство SystemSURE и нажмите диалоговую кнопку 

Соединить. 
 
При правильном соединении установите связь с устройством SystemSURE и 
автоматически передавайте результаты и установочные файлы, при 
необходимости. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ: Программу можно отконфигурировать таким образом, чтобы 
автоматически соединяться с устройством SystemSURE при выборе функции 

Синхронизировать без необходимости нажатия кнопки Соединить. Для 
получения подробной информации см. раздел 10.5. 
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3 Главное меню 

При открытии программы SureTrend появляется окно Главного меню, что 
обеспечивает прямой доступ к основным функциям программы: 
 

Кнопка Действие Раздел 

 

Загрузка новых результатов испытаний из 
устройства SystemSURE и их хранение в Базе 
данных результатов 

4.1 

 

Просмотр всей Базы данных результатов, с 
предварительным просмотром первых 
результатов  

4 

 

Запуск Стандартного отчета №1 по Базе данных 
результатов 

6 

 

Запуск Отчета об отказах по Базе данных 
результатов 

6 

 

Добавить новое устройство SystemSURE в 
программу SureTrend  

8.1 

 

Сохранить всю информацию и выйти из 
программы SureTrend  

- 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Результаты нажатия кнопок Стандартного отчета и Отчета об 

отказах можно настраивать через окно Предварительные настройки программы. 
Для получения подробной информации см. Раздел 10.4. 
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4 База данных результатов 

Окно База данных результатов отражает содержание таблицы базы данных, в 
которой сохраняется история всех результатов испытаний, загруженных из 
SystemSURE: 
 

 
 
Новые результаты испытаний загружаются непосредственно из одного или более 
устройств SystemSURE Plus и/или systemSURE II и хранятся в Базе данных 
результатов. Так как каждый результат испытания хранится вместе с серийным 
номером своего устройства, информацией о продолжительности испытаний,  дате 
и расположении образца, его можно довольно просто идентифицировать и 
провести анализ тенденций. 
 
Для предотвращения случайных или умышленных манипуляций с результатами 
испытаний, информация не может непосредственно добавляться, удаляться или 
редактироваться пользователем. Это позволяет защищать целостность 
загружаемой информации и избегать «выборочных изменений» или другого 
несанкционированного использования данных. 
 
Каждый отдельный результат испытания содержит следующий набор полей 
данных: 
 

Колонка Поле данных 

Индекс Значок общего результата  /  /  и индекс записи базы данных  

Дата Дата проведения испытания 

Время Время проведения испытания 

№ устройства Серийный номер устройства SystemSURE, на котором проведено 
испытание 

Имя 

пользователя 

Имя пользователя, осуществлявшего испытание 

План Название Плана испытания 

Прог№ Номер программы, использованной при испытании 

Расположение Расположение, связанное с номером Устройства и Программы 

Группа  Название Группы, связанное с номером Устройства и Программы 

Поверхность Поверхность, связанная с номером Устройства и Программы 

Тип испытания Тип испытания: Обычное/Повторное считывание/Повторное 

испытание/Результат повторного испытания 

Результат Общие результаты тестирования Пройдено/Предупреждение/Не 

пройдено  

ОСЕ Контрольное считывание в ОСЕ 

Нижнее Нижнее () пороговое значение 

Верхнее Верхнее ()пороговое значение 

Примечания Поле для дополнительных примечаний и комментариев 
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Формат поля Дата и Время определяется в окне программы Предварительные 

настройки. Для получения подробной информации см.раздел 10.3.  
 

Данные Идентификатор пользователя, План, Местоположение, Группа и 

Поверхность можно менять двойным щелчком по значению, которое Вы желаете 
изменить и затем вводить правильное название или выбрать его из контекстного 
списка. 
 

В поле Тип испытания описывается метод проведения испытания в устройстве 
SystemSURE Plus и то, каким именно образом получен результат: 
 

Тип 

испытания 

Метод считывания 

Обычное 

Обычные результаты испытаний «Пройдено» ( ), 

«Предупреждение» ( ) или «Не пройдено» ( ), при 
этом блок с образцом Ultrasnap вставлен в устройство 
и результаты считаны один раз. 

Повторное 

считывание 

Повторное считывание результатов «Пройдено», 

«Предупреждение» или «Не пройдено», при этом 
блок с образцом вставлен в устройство и было 
проведено многократное считывание путем нескольких 
нажатий кнопки  без извлечения образца . 

Повторное 

испытание 

Результат испытания «Не пройдено» был проверен 
повторно и обозначен значком  на дисплее 
SystemSURE Plus. 

Результат 

повторного 

испытания 

Результаты повторных испытаний «Пройдено», 

«Предупреждение» или «Не пройдено» обозначены 
значком  на дисплее SystemSURE Plus. 

 

Поле Примечания может использоваться для указания дополнительных 
примечаний к записям результатов испытаний несколькими пользователями при 
необходимости. Для получения подробной информации см.раздел 2.2.3.  
 
Следующие функции контекстного меню появляются в окне База данных  
результатов: 
 

 

Синхронизация: Загрузить новые результаты испытаний из 
устройства SystemSURE. 

Статистика: Отображение статистических данных для 
выбранных записей базы данных. 

Редактировать Примечания: Редактирование поля 
Примечания по выбранным записям. 

Копия: Копировать выбранную информацию в буфер обмена. 

Выбрать все: Выбор всех записей базы данных. 

Поиск: Поиск определенного текста в базах данных. 

4.1 Загрузка результатов испытаний из устройства SystemSURE  

Информация по испытаниям образца загружается из устройства SystemSURE Plus 
или systemSURE II и хранится в файлах Базы данных результатов. Для получения 
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дополнительной информации по испытаниям образца см. Руководство 
пользователя SystemSURE. 
 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что соответствующий установочный файл был 
создан и полностью сконфигурирован до загрузки результатов испытаний из 
устройства SystemSURE unit, в противном случае это может привести к потере 
загруженной информации. См.раздел 8 для получения подробной информации. 
 
Для загрузки новой информации испытаний из устройства SystemSURE, 

соедините блок с ПК, выберите функцию Синхронизировать из меню Файл и 

нажмите кнопку Соединиться. См.раздел 2.5 для получения подробной 
информации. 
 
При корректном соединении новые результаты испытаний будут загружены из 
устройства SystemSURE и будут храниться в Базе данных результатов . 
 
После завершения загрузки Вы можете выбрать, стирать ли загруженные 
результаты испытаний из памяти устройства SystemSURE:  
 

 
 
Если Вы выберете «не стирать результаты автоматически», их можно стереть 
позже. Для получения подробной информации по SystemSURE см. Руководство 
пользователя. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация по новым результатам испытаний автоматически 
сортируется в Базе данных результатов в хронологическом порядке (в порядке 
возрастания даты и времени). Следовательно, если Вы работаете с несколькими 
устройствами SystemSURE, самая новая загруженная информация может не 
всегда появляться в конце таблицы базы данных, в зависимости от даты 
проведения испытаний. 
 
Сортировка по заголовкам столбцов (см.раздел 2.2.1) таким образом может 
использоваться для сортировки и просмотра содержания базы данных в более 

удобном порядке. Например, нажимая на группу заголовков Устройство № 
результаты приводятся в соответствии с серийным номером устройства, сохраняя 
хронологический порядок. 
 

Аналогично, нажимая заголовок столбца Результат один раз, Вы сортируете базу 
данных в порядке возрастания по типу результатов испытаний, при этом сначала 

указываются старые результаты «Пройдено»; нажимая на заголовок столбца 
снова, Вы сортируете базу данных в порядке убывания, при этом последние 

результаты показывают испытания с результатом «Не пройдено». Это очень 

удобно для быстрого просмотра последних результатов испытаний «Не 

пройдено» без необходимости настройки и загрузки отчетов. 
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4.2 Предварительный просмотр Статистической информации 

Статистическая информация может отображаться посредством выбора записей 

базы данных (см.раздел 2.2.2) и затем функции Статистика из меню Отчеты: 
 

 
 
 
Каждая выбранная запись базы данных затем анализируется, формируется и 
впоследствии отображается общая статистическая информация: 
 

Статистика Отображаемые данные Уравнение 

Испытания Общее к-во выбранных испытаний  n  

Прохождение 
Процентное отношение и 
результаты прохождения 
испытаний 

%
n

nPASS , PASSn  

Предупреждение  
Процентное отношение и к-во 

результатов «Предупреждение» 
%

n

nCAUTION , CAUTIONn  

Не пройдено 
Процентное отношение и к-во 

результатов «Не пройдено» 
%

n

nFAIL , FAILn  

Обычные 

испытания 

Процентное отношение и к-во 

результатов «Обычное» NORMALn , %
n

nNORMAL  

Повторное 

считывание 

Процентное отношение и к-во 

результатов «Повторное 

считывание» 
REPEATn , %

n

nREPEAT  

Повторное 

испытание 

Процентное отношение и к-во 

«Повторных испытаний» FAILn , %
n

nFAIL  

Результаты 

повторного 

испытания 

Процентное отношение и к-во 

«Результатов повторных 

испытаний» 
RETESTn , %

n

nRETEST  

Минимум Минимальное считывание ОСЕ MINx  

Средний Среднее считывание ОСЕ 
n

x
x


  

Максимум Максимальное считывание ОСЕ MAXx  

СО 
Стандартное отклонение (отчеты 
0.0 если 2n ) 

 

 1

2




nn

xx
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Диаграмма предварительного просмотра также отражает статистическую 
информацию в одной из трех графических форм: 
 

 Результаты  

 

Зеленый: Процент «Пройдено» 

Желтый:  Процент «Предупреждение» 

Красный: Процент «Не пройдено» 

 Тип 
испытаний 

 

 

Синий: Количество «Обычных испытаний» 

Фиолетовый: Количество «Повторных 
считываний» 

Красный: Количество испытаний с 
результатом «Не пройдено» 

Оранжевый: Количество «Повторных 
испытаний» 

 ОСЕ  

 

Синий: ОСЕ 

Серый: Среднее считывание 

Шкала: Минимальное считывание ОСЕ  -  
Максимальное ОСЕ   

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Когда Вы передвигаете курсор по Диаграмме, отображается 
значение сегмента или точка линии под курсором. Например: . 
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5 Заархивированные данные 

В окне Заархивированных данных отображается список всех архивных файлов 
базы данных и импортированных файлов баз данных dataSURE II: 
 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Список также включает текущую Базу данных результатов 
SureTrend. Это обеспечивает экспорт и коллективный доступ к базе данных с 
экспортируемыми и общими файлами. См. раздел 2.4. 
 

5.1 Создание архивного файла Новой базы данных 

Так как в Базе данных результатов хранятся все загруженные результаты 
испытаний из устройств SystemSURE units, она может стать достаточно объемной 
и потенциально неконтролируемой. 
 
Таким образом старая информация может удаляться из базы данных 

посредством выбора окна Базы данных результатов из списка, затем выбора 

функции Создать архивный файл из меню Файл. После этого на экране 

появится Мастер архива 
 

 

Мастер поможет Вам архивировать 
информацию в основной Базе данных 
результатов . 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Как только информация по 
результатам испытаний удаляется из 
основной базы данных, к ней можно получить 
доступ при открытии соответствующего 

архивного файла в окне Заархивированные 

данные. Для получения дополнительной 
информации см.. раздел 5.2 ниже. 

  

  

 

Шаг 1: Выбор метода архивирования 
информации. 

 Опция 1: Выбрать опцию для 
архивирования всей информации по 
результатам испытаний с начала базы данных 
до (и включая) указанной Вами даты. 

 Опция 2: Выбрать данную опцию 
архивирования результатов испытаний и 
полностью удалить информацию из базы 
данных. 
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Шаг 2: Выбор комментария к архивному 
файлу. 

Вы можете включить дополнительный 
текстовый комментарий, которые появятся в 

колонке Примечания в окне 

Заархивированные данные. 

Затем нажмите кнопку Готово для 
сохранения новых настроек. 

 

5.2 Открытие Заархивированного файла 

Для повторного открытия Заархивированного файла просто выберите файл из 

Списка Заархивированных данных и затем функцию Открыть из меню Файл. 
 
Заархивированные данные затем будут повторно записаны в Базу данных 
результатов и отображаться серыми иконками результата записи для указания на 
архивный файл ( ), которые автоматически удаляются, когда База данных 
результатов откроется в следующий раз. 
 
Включенные заархивированные данные теперь могут повторно анализироваться 
при помощи программы создания отчетов. 
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6 Программа создания отчетов 

В окне Отчеты перечислены все установочные файлы и файлы вывода отчетов: 
 

 
 
Файлы вывода отчетов отмечаются иконкой и цветом фона: 
 

Иконка Тип файла Цвет фона 

 Установочный 
файл 

Белый 

 Данные вывода 
отчетов 

Бледно-голубой 

 
Генератор отчетов позволяет регулярно определять и воспроизводить, а также 
генерировать последовательно отформатированные диаграммы и информацию, 
которая может распечатываться или храниться для последующего просмотра. 
 
Такие отчеты также могут включать анализ тенденций, позволяя осуществлять 
сравнение нескольких периодов в одной диаграмме. Для получения подробной 
информации по анализу тенденций см.раздел 6.4. 
 

Следующие опции контекстного меню доступны в окне Отчеты: 
 

 

Настройка отчета: Изменить выбранные файлы 

настройки отчета ( ) 

Создать отчет: Создать новый файл вывода отчета из 

выбранного установочного файла ( → ) 

Открыть: Открыть выбранный файл вывода отчета ( ) 

Обновить: Обносить список файлов отчетов. 

Редактировать «Примечания»: Редактировать поле 
«Примечания» по выбранным файлам. 

Копировать: Копировать выбранную информацию в 
буфер обмена. 

Удалить: Удалить выбранный файл. 

Выбрать все: Выбрать все файлы. 

Поиск: Искать список с указанным текстом. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Программа SureTrend автоматически загружается с разными 
типами отчетов. Их можно использовать в представленном виде или создавать 
новые отчеты. Для получения подробной информации см. разделы 6.1 и 6.3. 
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6.1 Создание нового Файла вывода отчетов 

Новый Файл вывода отчетов создается посредством выбора соответствующего 

установочного файла отчета ( ) из списка файлов Отчеты, и последующего 

выбора опции Создать отчет из меню Отчеты. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Также можно использовать кнопки панели инструментов ( , , 
 или ). Для получения информации о настройке данных кнопок для выбора 

наиболее часто используемых отчетов см. Раздел 10.4. 
 

На экране появится Мастер вывода отчетов: 
 

 

Мастер поможет Вам пройти все стадии 
запуска отчета и создать файл вывода отчета. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для создания некоторых 
отчетов нет необходимости проходить все 
стадии создания, так как требуемые исходные 
данные уже определены в установочном 
файле отчета. В таком случае ненужные 
стадии автоматически пропускаются.  

  

  

 

Шаг 1: Выбрать название отчета. 

Ввести название нового файла вывода 
отчетов. Такое название должно быть 
единственным в списке Отчетов. 

 Не сохранять информацию: Поставьте 
галочку, если Вы не желаете сохранять 
выходные данные на диск. Это экономит 
место на диске, но оставляет возможность 
просмотра выходных данных в любое другое 
время без создания нового отчета. 

  

  

 

Шаг 2: Ввести период отчета. 

 Период отчета: Выбрать период отчета из 
контекстного списка. 

 Анализ тенденций: Выбрать количество 
соответствующих периодов анализа 
тенденций. 

 Дата начала и окончания: Выбрать 
соответствующую дату начала и/или 
окончания общего периода. 

Ниже представлена подробная информация. 
 

Возможные периоды отчета и их длительность: 
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Период  Длительность Анализ тенденций 

Нет 100 лет (вся 
информация) 

Нет (1 период) 

Определенный По дате начала или 
окончания 

Нет (1 период) 

Ежедневный 1 день Нет (1) или от 2 до 14 периодов 

Еженедельный 7 дней Нет (1) или от 2 до 14 периодов 

Ежемесячный 1 календарный месяц Нет (1) или от 2 до 14 периодов 

Ежеквартальный 3 календарных месяца Нет (1) или от 2 до 14 периодов 

Ежегодный 1 календарный год Нет (1) или от 2 до 14 периодов 

 

То есть указывается Дата окончания периода (например «неделя, 

заканчивающаяся ...») и Дата начала рассчитывается автоматически (Период, 

умноженный на количество периодов Анализа тенденций). Для получения более 
подробной информации по анализу тенденций см. раздел 6.4. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые отчеты могут генерироваться с предварительно 

установленным Периодом или количеством периодов Анализа тенденций, в 
которых такие значения уже установлены предварительно и не могут меняться. 
 
  

 

Шаг 3: Открыть специфические данные 
отчета. 

При необходимости может потребоваться 
ввести дополнительную информацию для 
отчета. Обычно это единичное значение 
(например, Расположение), но также это 
может быть и несколько значений (например, 
номер программы). 

 Значение: Введите соответствующее 
значение или выберите из контекстного 
списка. 

Если Вам понадобится ввести более чем одно 
значение, этот шаг повторяется для каждого 
значения в отдельности. 

  

  

 

Шаг 4: Выбрать комментарий к файлу вывода 
отчета. 

Вы можете добавить дополнительный 
текстовый комментарий, который появится в 

столбце Примечания в окне Отчеты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этого не потребуется, если 

поставлена галочка в опции Не сохранять 

данные в мастере настроек Шаг 1. 

Затем нажмите кнопку Готово для создания 
новой информации отчета. Для получения 
подробной информации см. раздел 6.2. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от объема Базы данных результатов и сложности 
отчета, генератору отчетов может понадобиться от нескольких секунд до 
нескольких минут, чтобы отфильтровать, проанализировать и отсортировать 
результаты для создания выходных данных. 
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6.2 Контроль и настройка вывода отчетов  

После создания отчета его можно повторно открыть, выбрав файл вывода 

отчетов ( ) из списка окна Отчеты и затем функцию Открыть из Меню Файл. 
 
Файл вывода отчетов затем добавляется в список в качестве дополнительной 
позиции Отчетов, и имеет три элемента данных: 
 

 

 Дополнительные примечания 

 Диаграмма отчета 

 Таблица отчета 

 

6.2.1 Программа редактирования дополнительных примечаний  

Нажатием названия отчета в списке, Вы вызываете окно текстового редактора 

Дополнительных примечаний отчета: 
 

 
 
Этот простой текстовый редактор может использоваться для добавления любой 
дополнительной текстовой информации к файлу вывода отчетов, который затем 
может распечатываться при необходимости. 
 

6.2.2 Диаграмма отчета 

Нажатием строки Диаграмма отчета в списке, Вы вызываете окно диаграммы 
отчета: 
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Передвигая курсором по графику Диаграммы отчета, Вы увидите значение 
каждой точки, на которой задерживается курсор: 
 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Дважды щелкнув по точке данных, Вы попадаете на 

соответствующую строку окна Данные отчета; дважды щелкнув по ней, Вы 
увидите соответствующие Статистические данные. 
 
Двойной щелчок по области диаграммы выводит следующие функции 
контекстного меню: 
 

 

Копировать: Копировать графическое изображение в 
буфер обмена. 

Подписи: Показать/спрятать подписи. 

Маркеры: Показать/спрятать маркеры диаграммы. 

Аннотация: Показать/спрятать значение данных. 

Линия тренда: Показать/спрятать линию наименьших 
квадратов. 

Свойства: Открыть мастер настройки диаграмм. 

 

Оформление графика можно поменять, выбрав функцию Свойства из 
контекстного меню: 
 

 

Изменить информацию диаграммы. 

Мастер настроек поможет редактировать: 

 Стиль оформления  

 Название 

 Обозначения осей Yи X 

 Контур оси Y, цвета и названия 

 Отображение значений Y. 

Для получения подробной информации по 
доступный опциям см. раздел 6.3 Шаг 3. 
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6.2.3 Таблица данных отчета 

Нажатием на Таблицу данных в списке отображается окно таблицы данных 
отчета: 
 

 
 
Щелкнув правой кнопкой по информации таблицы, Вы получите следующие 
функции контекстного меню: 
 

 

Статистика: Отображение статистической информации 
по выбранным строкам. 

Экспорт: Экспорт данных таблицы в файл Microsoft 
Excel. 

Копировать: Копировать выбранную информацию в 
буфер обмена. 

Выбрать все: Выбрать все строки. 

Поиск: Поиск текста в таблице. 

Свойства: Открыть мастер настройки таблицы 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: В отношении статистических данных, в которых каждая строка 
данных была получена из анализа и комбинации нескольких записей базы 

данных, двойной щелчок по строке таблицы откроет диалоговое окно Статистика 
(см.раздел 4.2) с графой, в которой показана каждая из точек данных 
оригинальной базы данных. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Используя функцию Экспорт из меню Файл, Вы можете 
сохранить все содержание таблицы в файле Microsoft Excel. Для получения 
подробной информации см. раздел 2.4.1. 
 



29 
 

Формат строк и колонок таблицы определяются установочным файлом отчета в 
соответствии с требуемым стилем и содержанием данных отчета. Эту опцию 

можно настроить, выбрав функцию Свойства из контекстного меню: 
 

 

Изменить информацию таблицы... 

Мастер настроек поможет редактировать: 

 Список Полей данных 

 Расположение столбцов 

 Упорядочивание данных в столбце 

Для получения подробной информации по 
доступный опциям см. раздел 6.3 Шаг 4. 

 

6.3 Создание нового установочного файла отчета 

Для создания совершенно нового установочного файла, выберите функцию  

Создать новый отчет из меню Отчеты. В противном случае для изменения 

существующего Установочного файла отчета, выберите файл из списка 

Отчеты,  затем опцию Настройки отчета из меню Отчеты.  
 

На экране появится Мастер настроек отчета: 
 

 

Мастер настроек поможет Вам упорядочить 
настройки нового отчета или изменить уже 
существующий установочный файл. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 2, 3 и 4 необходимо 
пройти, только если Вы ставите галочку в 

клетке Дополнительные настройки в Шаге 
1, в противном случае эти параметры 
настройки устанавливаются автоматически и 
шаги мастера настроек пропускаются.  

  

  

 

Шаг 1: Выбрать название и стиль отчета. 

Ввести название нового установочного файла 
отчета. Это название не должно совпадать с 
другими названиями списка. 

 Остальные параметры настроек 
определяют: период времени и изменение 
данных отчета; то как фильтруются и 
анализируются результаты  базы данных; 
стиль диаграммы отчета и таблицы данных. 

Ниже представлена более подробная 
информация. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые комбинации параметров настроек могут привести к 
образованию нетипичных или бессмысленных диаграмм отчета или к 
неспособности генерирования информации в целом. 
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Функция Период отчета устанавливает период отчета таким образом, чтобы базы 
данных по результатам испытаний, относящиеся к данному периоду, были 
включены в отчет по анализу: 
 

Период отчета Длительность 

Нет 
Даты начала и окончания относятся ко 
всем данным в Базе данных 
результатов испытаний 

Определенный 
Даты начала и окончания определяются 
пользователем при запуске отчета 

Ежедневный 1 день 

Еженедельный 7 дней 

Ежемесячный 1 календарный месяц 

Ежеквартальный 3 календарных месяца 

Ежегодный 1 календарный год 

Настроить... 
Любой из вышеперечисленных 
(выбранный пользователем при 
инициализации отчета) 

 

В отношении периодов «Ежедневный», «Еженедельный», «Еженедельный», 

«Ежеквартальный», «Ежегодный» и «Настроить» (см.выше), можно установить 

последующие Периоды анализа тенденций, например: 
 

Анализ тенденций Возможные Периоды анализа тенденций 

Нет Без анализа тенденций (единичный период) 

2 - 14 

Между 2 и 14 последующими Периодами, 
при периоде отчета: 

 5, 7 или 14 дней 

 2, 4, 8 или 12 недель 

 3, 4, 6 или 12 месяцев 

 2 или 4 квартала 

Настроить... 
Любой из вышеперечисленных (выбранный 
пользователем при инициализации отчета) 

 

Для получения дополнительной информации по анализу тенденций см. раздел 

6.4. 
 

Опция Выбор результатов испытаний определяет фильтрацию первостепенных 
результатов испытаний в базе данных: 
 

Выбрать  
Фильтрация базы данных 

осуществлена 

Все результаты 
испытаний 

Нет 

Только «Пройдено»  

Только 
«Предупреждение» 

Только «Не пройдено» 

Данные выбраны в соответствии с 
полем Результаты испытаний: 
Пройдено, Предупреждение или Не 
пройдено 

Отказы и повторные 
испытания 

Данные выбраны в соответствии с 
полем Тип испытания: повторное 
испытание или результат повторного 
испытания (см.раздел 4 по описанию 
Типов испытаний) 
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Опция Выбор определенной информации определяет, имеет ли пользователь 
право выбрать определенное значение поля данных при инициализации отчета: 
 

Определенная 

информация 

Фильтрация базы данных 

осуществлена 

Нет 
Нет (не осуществлено дополнительной 
фильтрации) 

Устройство № 

Имя пользователя 

План испытания 

№ программы 

Местоположение 

Поверхность 

Группа 

При запуске отчета, пользователь 
должен выбрать значение для 
указанного поля записи базы данных. 

В анализ отчета и в выходные данные 
будут включены только те результаты 
испытаний базы данных, которые 
относятся  к выбранному значению 
поля.  

 

Опция Анализ данных определяет то, как анализируется отфильтрованная 
информация (в отношении каждого периода анализа тенденций) для выработки 
более конкретных значений данных отчета: 
 

Анализ данных Информация диаграмм X-оси 

Нет 
В хронологическом порядке (выводится 
вся отфильтрованная информация) 

Обзор 
Данные объединяются в общую систему 
статистических данных (см.раздел 4.2) 

Время суток Часы: 12.00 13.00, 14.00, 15.00 и т.д.  

Дата 
Отдельные даты (в хронологическом 
порядке) 

День недели 
День: Воскресенье, понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, 
суббота 

Неделя 
Дата календарной недели (в 
хронологическом порядке) 

Месяц 
Дата календарного месяца (в 
хронологическом порядке) 

Устройство № 

Имя пользователя 

План испытаний 

№ программы 

Местоположение 

Поверхность  

Группа 

Серийный номер устройства 

Имя пользователя 

Название плана испытаний  

№  программы 

Местоположение 

Поверхность  

Название группы  

Тип испытания 

Результат 

Тип испытания (см.раздел 4) 

Тип результата («Пройдено», 
«Предупреждение» или «Не пройдено») 
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Опция Диаграмма отчета определяет какие данные появляются на Диаграмме 
отчета по оси Y и стиль диаграммы (см.шаг 3): 
 

Данные 

диаграммы 
Стиль  Информация по оси Y  

Проведенные 
испытания  

Прямоугольник Количество результатов испытания 

Пройдено Прямоугольник Количество результатов «Пройдено»  

Предупреждение Прямоугольник 
Количество результатов 
«Предупреждение» 

Не пройдено Прямоугольник Количество результатов «Не пройдено» 

Результат Сегмент 

Количество результатов «Пройдено»  

Количество  результатов 
«Предупреждение» 

Количество результатов «Не пройдено» 

Процент 
результатов 

Сегмент или 

Составной 
прямоугольник 

Процент результатов «Пройдено» 

Процент результатов «Предупреждение» 

Процент результатов «Не пройдено» 

Тип испытания  
Сегмент или 

Прямоугольник 

Количество результатов «Обычный» 

Количество результатов «Повторное 
считывание» 

Количество результатов «Повторное 
испытание» 

Количество результатов «Результаты 
повторного испытания» 

ОСЕ Линии  ОСЕ (или средний) 

ОСЕ с пороговыми 
значениями  

Линии 

ОСЕ (или средний) 

Нижний порог (или средний) 

Нижний порог (или средний) 

Мин / Ср. / Макс. 
Связанные 

линии 

Мин. ОСЕ 

Ср. ОСЕ 

Макс. ОСЕ 

 

Функции Таблица данных отчета определяют то, какие данные включаются в 
таблицу Данных отчета: 
 

Тип таблицы Включенные поля данных 

Данные диаграммы 
В соответствии с суммарными показателями по 
диаграмме  

Данные базы 
данных 

Все поля базы данных (см.раздел 4) 

Статистическая 
информация 

Все значения статистических данных (см.раздел 
4.2) 

Настроить 
Согласно параметрам Мастера настроек Шаг 4 
(см.ниже) 

 

 Дополнительные настройки: Обычно параметры настройки для мастера 
настроек Шаги 2, 3 и 4 автоматически определяются параметрами, 
перечисленными в Шаге 1. Однако поставив галочку на данной опции, Вы можете 
пропускать настройки и создавать более простой отчет. 
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Шаг 2: Определить выбранные данные для 
настроек. 

Фильтрация поля: показывает, как 
фильтруются записи базы данных. 
См.информацию приведенную ниже. 

Удалить: Удалить выбранные параметры 
фильтрования. 

Изменить: Открыть окно настройки Фильтра 
для выбранного поля базы данных. 

См.информацию приведенную ниже. 
 

Список Настроек фильтра показывает Поле базы данных (см.раздел 4) и 

соответствующие настройки Фильтра. 
 
Настройки фильтра могут изменяться двойным щелчком по соответствующему 

полю, или при выборе поля и нажатии кнопки Изменить. После этого появится 
окно Настройки фильтра: 
 

 
 

Таблица Настройки фильтра имеет следующие поля и кнопки: 
 

Поле/Функция Цель 

Режимы 
Сравнение, осуществляющееся при фильтрации данных 
(см. ниже) 

Настройка 

 Нет:  Значение (и область значений) предопределяется 
данным условием 
 Да: Значение указывается пользователем при запуске 
отчета 

Значение Значение, с которым сравниваются данные 

Область 
значений 

Предельное значение, с которым сравниваются данные  

Удалить Удалить выбранный критерий фильтрации 

Новый Добавить  новый критерий фильтрации 

Исключить... 
Исключить все данные, которые относятся к данному 
фильтру  
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OK 
Принять все внесенные изменения в настройках фильтра и 
выйтиt 

Отмена 
Сбросить все изменения, внесенные в настройки фильтра и 
выйти 

 

Режимы определяют то, каким именно образом данные поля записи баз данных 

сравниваются со Значением и Областью значений. Доступные условия зависят 

от типа Поля базы данных: 

 
Поле Режимы  Область 

значений 

Индекс Равен / Не равен / Менее чем / Больше чем В области 

Дата Равен / Не равен / До / После  Между 

Время Равен / Не равен / До / После Между 

№ блока Равен / Не равен / Менее чем / Больше чем В области 

Имя 
пользователя 

Равен / Не равен / Содержит  

План Равен / Не равен / Содержит  

Программа № Равен / Не равен / Менее чем / Больше чем В области 

Расположение  Равен / Не равен / Содержит  

Группа Равен / Не равен / Содержит  

Поверхность Равен / Не равен / Содержит  

Тип испытания Равен / Не равен  

Результат Равен / Не равен  

ОСЕ Равен / Не равен / Менее чем / Больше чем В области 
Нижний Равен / Не равен / Менее чем / Больше чем В области 
Верхний Равен / Не равен / Менее чем / Больше чем В области 
ПРИМЕЧАНИЕ Равен / Не равен / Содержит  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Интервалы времени указываются таким образом, чтобы первое 

Значение было указано как более позднее в сравнении со вторым в Области 

значений, чтобы включить период перехода после полуночи. Например: между 

17:00 и 8:30. 
 

Чтобы добавить новый Режим, нажмите на кнопку Новый, выберите тип Режим из 

контекстного списка, затем введите Значение (и Область значений, если 
применимо). 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: В отношении дополнительных Настроек (например ввод 
специальных данных пользователем при запуске отчета  - см.раздел 6.1 Шаг 3), 

используйте Настройки по умолчанию, а затем щелкните дважды на значение в 

столбце Настроить, чтобы изменить его с «Нет» на «Да.» 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Даты и время должны вводиться в формате, установленном 

Форматом времени и даты в окне Установки программы (см.раздел 10.3). 
 

Функция Исключить всю совпадающую информацию может понадобиться, 
если Вы хотите исключить отдельные результаты испытаний из Вашего анализа. 
Например, если у Вас есть результаты испытаний контроля качества, в названии 
Группы которых есть буквы КК, Вы можете настроить фильтр на "Исключить все 
данные в отношении Групп с КК": 
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В случае определения более чем одного Режима, вводится логическое ИЛИ. 

Например следующий текст будет читаться таким образом «до 1/02/2007; ИЛИ 

между 1/04/2007 и 30/04/2007; ИЛИ После 31/05/2007»: 
 

 
 
И наоборот, если определяется более чем одно Поле фильтра, вводится 

логическое И. Например следующий текст будет читаться следующим образом 

«Между 1/01/2004 и 21/12/2004; И Между 9:00 и 17:00»: 
 

 
 
  

 

Шаг 3: Выбрать форму диаграммы отчета. 

 Форма диаграммы: Выбрать тип 
диаграммы: Линия, Прямоугольник или 
Сектор. См.примеры ниже. 

Название и текст: Дополнительный текст для 
названия диаграммы, и метка оси x и y.  

Данные диаграммы: Выбор данных 
диаграммы, цветов и надписей. 
См.подробную информацию ниже. 

 Отображаемые данные: Поставьте 
галочку для ввода примечаний на диаграмме 
со всеми значениями оси x и y. 

 

Стиль диаграммы показывает способ представления данных на диаграмме: 
 
 

Пример Стиль диаграммы и данных 

 
Нет: 

Диаграмма не создается 

 

Линии: 

Соответствующие точки на графике 
соединяются горизонтальными линиями  

 

Соединенные линии: 

Соответствующие точки соединяются 
вертикальными линиями  
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Прямоугольник:  

Соответствующие прямоугольники 
располагаются параллельно 

 

Составной прямоугольник: 

Соответствующие прямоугольники 
располагаются друг над другом  

 

Сегменты: 

Соответствующие сегменты в круге 

 

Тип оси x и данные определяются функцией Анализ данных в Шаге 1 мастера 
настроек. 
 

Серии данных диаграммы оси y определяются списком Данных диаграммы, что 
позволяет выбирать цвета, настраивать и вводить текст в поля данных диаграммы 
оси х. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой по соответствующему пункту 
списка и выбрав соответствующую опцию из следующего контекстного меню: 
 

 

Название поля: Название поля таблицы данных. 

Видимость: Показать/спрятать соответствующие 
серии данных. 

Редактировать текст: Редактировать надпись 
под серией данных. 

Изменить цвет: Выбрать цвет серии данных. 

Восстановить: Восстановить название серии и 
настройки цвета. 

 
  

  

 

Шаг 4: Выбрать содержания таблицы данных 
отчета 

Сортировка полей: Определяет, какие Поля 
данных включаются в таблицу данных Отчета, 
порядок их расположения и сортировку 
каждой колонки. См.информацию ниже. 

 Перенести таблицу: Поставьте галочку, 
если желаете перенести строки и колонки 
таблицы данных, таким образом преобразуя 
короткие и широкие таблицы в длинные и 
тонкие. 

 
 

Поля данных располагаются в таблице Данные отчета в том порядке, в котором 
они перечислены в таблице критериев выбора (см.выше). Для того чтобы 
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изменить порядок расположения столбцов, выберите поле из списка и затем 

используйте кнопки Вверх и Вниз, чтобы перераспределить столбцы в таблице.  
 

Используйте клетку для галочки рядом с названием Поля, чтобы добавить или 
удалить его из таблицы данных. 
 

Метод Сортировки определяет способ сортировки информации Поля. Это можно 

осуществить, выбрав строку поля, нажав кнопку Сортировка, и затем выбрав 
новый метод сортировки из контекстного списка: 
 

Метод сортировки Порядок данных 

Нет 
В соответствии с настройками Анализа 

данных (см.мастер настроек Шаг 1 выше) 

В порядке возрастания 
(0-9, A-Z) 

Сначала меньшие значения 

В порядке убывания  

(Z-A, 9-0) 
Сначала большие значения 

 
  

 

Шаг 5: Выбрать комментарий к установочному 
файлу отчета 

Вы можете включить дополнительный текст-
комментарий, который появится в колонке 

ПРИМЕЧАНИЯ в окне Отчеты. 

 Запуск пробного отчета: Поставить 
галочку, чтобы испытать настройки нового 
пробного отчета без сохранения выходных 
данных. 

Затем нажмите кнопку Готово для 
сохранения нового установочного файла на 
диске. 

6.4 Анализ тенденций данных отчета 

В настройках отчета можно установит функцию включения анализа тенденций, 

при этом выходные данные отчета в отношении указанного Периода отчета 
сравниваются с двумя или более предыдущими периодами одного интервала, и 
отображаются на одной диаграмме. 
 
Например: Предыдущие пять дней с результатами испытаний «пройдено», 
«Предупреждение» и «Не пройдено»  можно непосредственно сравнить друг с 
другом, создав отчет со следующими настройками: 
 

Период отчета: Ежедневный отчет 
Анализ тенденций: 5 периодов 
Выбор результатов 

испытаний: 
Все данные испытания 

Специальные данные: Нет (все данные) 
Анализ данных: Краткое изложение (в 

совокупности) 
Стиль диаграммы отчета: Процентное соотношение 

Таблица отчета данных: Статистическая 
информация 
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Общий период отчетов определяется как интервал Периода отчета, умноженный 

на количество периодов Анализа тенденций. То есть «Ежедневный» умножить на 
«5» = «5 дней». 
 
При запуске данного отчета можно сгенерировать типичные диаграммы отчетов 
такие как: 
 

   

Прямоугольник  
Составной 

прямоугольник 
Сегмент 

 
Пять периодов анализа тенденций представлены на диаграммах как [A], [B], [C], 
[D] и [E].  
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Цвета периодов немного отличаются; так, последние данные 
[A] немного светлее и ярче, а более свежая информация [E] немного темнее. 
 
Соответствующая таблица с данными в отношении такого отчета будет выглядеть 
следующим образом: 
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7 Имя пользователя 

Окно Имя пользователя включает таблицу с более чем 50 именами 
пользователей, которые хранятся в памяти устройства SystemSURE Plus: 
 

 
 

Общий список Имен пользователя одинаков для всех устройств SystemSURE 
Plus, которые были добавлены в программу SureTrend. Таким образом, если Вы 
меняете список имен пользователя, Вы должны загрузить его во все Ваши 
устройства. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имена пользователей не поддерживаются  устройством 
systemSURE II. 
 

Поле Имя пользователя ограничивается 16 символами, так как это имя 
отражается на экране SystemSURE Plus. Для получения более подробной 
информации о том, как выбрать Имя пользователя в устройстве см. Руководство 
пользователя SystemSURE Plus. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если имя пользователя имеет более 16 символов, Вы можете 

использовать поле Имя пользователя для указания инициалов пользователя, а 

поле Примечания для указания полного имени. 
 
Чтобы добавить или изменить Имя пользователя, дважды щелкните по 
соответствующей ячейке и добавьте новое имя или выберите имя из контекстного 
списка. 
 
Чтобы добавить или изменить несколько Имен пользователей, Вы можете 

выбрать несколько строк и затем функцию Редактировать имя пользователя из 
контекстного меню: 
 

 

Синхронизировать: Загрузить список имен пользователей в 
устройство SystemSURE. 

Редактировать Имя пользователя: Редактировать поле Имя 

пользователя в выбранных строках. 

Редактировать «Примечания»: редактировать 
соответствующие поля выбранных строк. 

Копировать: Копировать выбранные данные в буфер обмена. 

Удалить: Удалить выбранные Имена пользователей. 

Выбрать все: Выбрать все Имена пользователей. 

Поиск: Поиск определенного текста в списке имен 
пользователей. 
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8 Данные настройки устройства 

В окне Данные настройки устройства представлен список установочных файлов 
устройства; при этом список для каждого устройства SystemSURE добавляется в 
программу SureTrend: 
 

 
 
Каждый установочный файл данных устройства содержит набор из 251 
местоположений программ и Пороговых значений результатов, и до 20 
соответствующих Планов испытаний. 
 
Чтобы изменить данные настройки для определенного блока, щелкните дважды 

по № устройства в столбце Название, чтобы открыть файл данных. Для 
получения дополнительной информации см. раздел 8.3. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Список файлов может сортироваться путем выбора 
соответствующего заголовка столбца. Для получения дополнительной 
информации см. раздел 2.2.1. 
 

Если слово № устройства написано КРАСНЫМ текстом, это значит, что данные 
настройки соответствующего устройства SystemSURE Unit на настоящий момент 
устарели, и могут обновляться двойным щелчком по № устройства с 

последующим выбором функции Синхронизировать из контекстного меню: 
 

 

Добавить новое устройство: Создать новый 
установочный файл (см.раздел 8.1). 

Открыть: Открыть выбранный установочный файл 
устройства. 

Синхронизировать: Записать данные настройки в память 
устройства SystemSURE. 

Обновить: Обновить список установочных файлов 
устройства. 

Редактировать «Примечания»: Редактировать поле 
ПРИМЕЧАНИЯ выбранного установочного файла. 

Копировать: Копировать выбранные данные в буфер 
обмена. 

Удалить: Удалить выбранный установочный файл. 

Выбрать все: Выбрать все установочные файлы. 

Поиск: Поиск определенного текста в таблице. 
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8.1 Добавление нового устройства 

Чтобы добавить Установочные данные устройства в программу SureTrend, 

выберите опцию Добавить новое устройство из Установочного меню. На 

экране появится Мастер настроек нового устройства: 
 

 

Мастер поможет вам добавить новое 
устройство SystemSURE Plus или systemSURE 
II. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы добавить новое 
устройство из файлов данных, уже 
переданных  Вам на CD-ROM или по 

электронной почте, нажмите кнопку Импорт... 
в конце диалогового окна , затем для 
получения дополнительной информации см. 
раздел 2.4. 

  

  

 

Шаг 1: Выбрать метод установки устройства. 

 Опция 1: Выбрать эту опцию для 
автоматического считывания нового 
серийного номера устройства и установочных 
данных, соединяя устройство с серийным 

портом ПК и нажимая кнопку Далее >. 

 Опция 2: Выбрать эту опцию, если Вы 
желаете вручную ввести серийный номер и 
тип модели, или Копировать установочные 
данные из существующего устройства. 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Чтобы добавить устройства, которые уже были установлены  
при помощи программных данных (таких как старое устройство systemSURE II 

unit), необходимо выбрать Опцию 1 для того, чтобы автоматически загрузить 
установочные данные устройства. В то же время для того чтобы скопировать 

установочные данные существующего устройства, выберите Опцию 2, войдите в 
№ нового устройства и выберите Существующий № устройства из контекстного 
списка. 

 
  

 

Шаг 2: Выбрать комментарий к установочному 
файлу. 

Вы можете включить дополнительный 
текстовый комментарий, который появится в 

колонке ПРИМЕЧАНИЯ окна Данные 

настройки устройства. 

Затем нажмите кнопку Готово, чтобы 
сохранить новые данные. 
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В зависимости от модели устройство имеет следующий объём памяти: 

8.2 Запись данных настроек в устройство SystemSURE  

Чтобы загрузить данные настроек в устройство в SystemSURE, откройте 
установочный файл устройства (см.раздел 8.3) и выберите функцию 

Синхронизировать из меню Файл. Для получения дополнительной информации 
см. раздел 2.5. 
 
Программа затем загрузит следующие установочные данные в устройство 
SystemSURE, в зависимости от его модели и характеристики: 
 

Установочные 

данные 
SystemSURE Plus systemSURE II 

Имя пользователя   

Размещение    

Пороговые значения   

Планы испытаний   

 

ВНИМАНИЕ: При этом будут отменены все текущие настройки устройства 
SystemSURE. После этого утерянные данные восстановить невозможно. 
 

8.3 Местоположение программ и пороговые значения 

В отношении каждого устройства SystemSURE программа предусматривает 
таблицу программируемых данных о расположении образца и соответствующих 
пороговых значениях, а также группах и поверхностях.  
 

Когда Вы открываете файл данных № устройства из окна Установочные 

данные (см.раздел 8), на дисплее появляется таблица программных данных 
устройства: 
 

 

Характеристика SystemSURE Plus systemSURE II 

Имя пользователя 50 пользователей Не поддерживается 

Размещение 
программы 

251 (0-250) 100 (0-99) 

Название 
размещения 

20 букв максимум 
Не поддерживается 

Планы испытаний 20 планов Не поддерживается 

Память хранения 
данных испытаний 

2000 испытаний 500  испытаний 
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Каждая строка таблицы представляет разные местоположения программ и имеет 
следующие поля данных: 
 

Столбец Поле данных 

№ программы  Номер программы, как указано на устройстве SystemSURE. Для 
получения дополнительной информации см.Руководство 
пользователя SystemSURE. 

Местоположение  Местоположение (до 50 символов), соответствующее номеру 
Программы. Данное название появится в списке базы данных, 
когда новые результаты испытаний будут загружаться из 
устройства SystemSURE. Для получения дополнительной 

информации см. раздел 4.1. ПРИМЕЧАНИЕ: В SystemSURE Plus, 
первые 20 символов местоположения также отображаются на 
экране устройства. 

Группа Дополнительное наименование группы (до 50 символов), которое 
может использоваться для распределения по категориям в 
последующие под/супер группы. Это наименование также 
появляется в списке базы данных при загрузке новых 
результатов испытаний устройства SystemSURE. Для получения 
дополнительной информации см.раздел 4.1. 

Поверхность Дополнительное название поверхности или типа (до 50 
символов), которое может использоваться для распределения по 
категориям местоположения. Это наименование также 
появляется в списке базы данных при загрузке новых 
результатов испытаний из устройства SystemSURE. Для 
получения дополнительной информации см.раздел 4.1. 

Нижний  Нижний () предел, как определено в устройстве SystemSURE. 

Эти данные предаются в устройство SystemSURE для 
определения его программируемых порогов. Для получения 
дополнительной информации см.раздел 8.2 

Верхний  Верхний ()предел, как определено в устройстве SystemSURE. 
Эти данные предаются в устройство SystemSURE для 
определения его программируемых порогов. Для получения 
дополнительной информации см.раздел 8.2 

ПРИМЕЧАНИЯ Дополнительные комментарии, при необходимости 

 

Значения названий Местоположения, Группы и Поверхность, а также значения 

Нижнего и Верхнего пределов могут редактироваться. Для получения 
дополнительной информации см.раздел 2.2.3. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Прогр. №0 имеет специальные опции, в то время как ее 
нижние и верхние пределы используются как значения по умолчанию при 
настройке других порогов программ. Таким образом, настройка обычных 

пороговых значений в Прогр. №0 может существенно сэкономить время при 
настройке других местоположений программ, которые имеют сходные пороговые 
значения. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации об использовании 
Программируемых пороговых значений в устройстве и об их применении в 
отношении считывания ОСЕ испытания образца и контекстуализации результатов 
«Пройдено», «Предупреждение» или «Не пройдено» см. Руководство 
пользователя SystemSURE. 
 



44 
 

Доступны следующие функции контекстного меню: 
 

 

Синхронизировать: Записать установочные данные на 
устройство SystemSURE. 

Добавить новый план испытаний: Добавить новый план 
испытаний (см.раздел 8.4.1). 

Редактировать данные: Редактировать все поля данных в 
выбранных программах. 

Редактировать «Примечания»: Редактировать поле 
ПРИМЕЧАНИЕЯ выбранных программ. 

Копировать: Копировать выбранные данные в буфер 
обмена. 

Вставить: Вставить скопированные данные в таблицу 
данных. 

Удалить: Стереть содержание выбранных Программ. 

Выбрать все: Выбрать все строки Программ. 

Поиск: Поиск выбранного текста в таблице. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если название Местоположения, или Нижний или Верхний 
предел меняются, новые установочные данные должны записываться на 
SystemSURE для проведения обновления (см.раздел 8.2). При этом если текст 

таблицы данных КРАСНЫЙ, данные на соответствующей устройстве устарели.  
 

8.3.1 Дополнительные функции Копировать и Вставить  

Меню Правка позволяет копировать и вставлять данные программы, позволяя 
быстро восстанавливать значения по умолчанию или копировать настройки в 
нескольких устройствах. 
 
Чтобы скопировать всю строку с данными, выберите строку и затем функцию 

Копировать из меню Правка. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Можно выбрать несколько строк, удерживая кнопку Ctrl и 

выделяя дополнительные строки, или удерживая кнопку Shift и выделяя 
несколько строк. Для получения дополнительной информации см.раздел  2.2.2. 
 
Чтобы вставить скопированные данные обратно в таблицу, выберите строку, 

несколько строк или все строки, и затем функцию Вставить из меню Правка. 
 
Основные функции Копировать и Вставить: 
 

Действие Копировать/Вставить 

Копировать строку данных 
программы в другое место. 

(1) Выбрать копируемую строку 

(2) Выбрать функцию Копировать  

(3) Выбрать заменяемую строку 

(4) Выбрать функцию Вставить  

Копировать строку данных во все 
строки в таблице. 

 

(1) Выбрать копируемую строку 

(2) Выбрать функцию Копировать  

(3) Выбрать функцию Выбрать все  

(4) Выбрать функцию Вставить 
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Копировать несколько строк данных 
программы в другое 

местоположение. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Копируемые и вставляемые строки 
должны быть одинакового размера 

(1) Выбрать копируемые строки  

(2) Выбрать опцию Копировать  

(3) Выбрать заменяемые строки 

(4) Выбрать функцию Вставить 

Скопировать данные программы 
устройства в другое устройство. 

(1) Открыть копируемый №устр..  

(2) Выбрать функцию Выбрать все  

(3) Выбрать функцию Копировать  

(4) Открыть заменяемый №устр. 

(5) Выбрать функцию Выбрать все  

(6) Выбрать функцию Вставить 

 

8.4 Планы испытаний образцов 

Устройство SystemSURE Plus может быть запрограммировано на 20 отдельных 
планов испытаний образцов, каждый из которых состоит из 251 местоположений 
программ, приведенных в порядке, в котором должно осуществляться испытание  
. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Планы испытаний не поддерживаются устройством systemSURE 
II. 
 
Новый установочный файл не содержит соответствующую информацию о плане 
испытания. Каждый план испытания должен добавляться и настраиваться 

посредством функции Добавить новый план испытания из Установочного 

меню (см.раздел 8.4.1). 
  
По мере добавления планов испытаний в устройство они располагаются под 
соответствующими программными данными Устройства в списке: 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица Плана последовательности испытаний содержит только 

список программ. Данные по Местоположению, Группам или Поверхности 
связанные с каждым № программы указаны только для информации и не могут 
редактироваться, так как они используются в отношении всех Планов испытаний 
определенного устройства.  
 
Для получения дополнительной информации см.раздел 8.4.2. 
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Доступны следующие функции контекстное меню: 

 

Синхронизировать: Загрузить установочные данные в 
устройство SystemSURE. 

Вырезать: Вырезать выбранные данные в буфер обмена. 

Копировать: Копировать выбранные шаги плана 
тестирования в буфер обмена. 

Вставить: Вставить скопированные/вырезанные шаги плана 
тестирования в выбранное место. 

Удалить: Удалить выбранные шаги плана тестирования. 

Выбрать все: Выбрать все шаги плана тестирования. 

Поиск: Поиск указанного текста в списке. 

 

8.4.1 Добавление Нового плана испытаний 

Устройство SystemSURE Plus может хранить в памяти до 20 индивидуальных 

планов испытаний (под номерами План № 1 до 20), каждый из которых содержит 
251 шагов. 
 
Чтобы добавить новый план испытаний в устройство, выберите функцию 

Добавить План испытаний из контекстного меню Настройки. На экране 

появится Мастер настроек Плана испытаний: 
 

 

Мастер поможет Вам добавить новый план 
испытаний в устройство 

  

  

 

Шаг1: Выбрать название нового плана. 

Сначала введите название нового плана 
испытаний, которое ранее не упоминалось в 
этом устройстве. 

Это название появится на дисплее системы 
SystemSURE Plus при выборе Плана 
испытаний. 
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Шаг 2: Выбрать исходный план испытаний. 

 Опция 1: Выбрать эту опцию для создания 
нового плана испытаний, в отношении 
которого можно позднее добавить 
местоположение программы. 

 Опция 2: Выбрать эту опцию для создания 
нового плана испытаний с предварительно 
выбранными блоками расположения 
программ. 

 Опция 3: Выбрать эту опцию для создания 
Копии существующего плана проведения 
испытаний, в который впоследствии могут 
вноситься изменения. 

  

  

 

Шаг 3: Выбрать начальное местоположение 
программы. 

Впоследствии список программ может 
изменяться: могут добавляться новые 
местоположения, удаляться и 
перезаписываться. 

Затем нажмите кнопку Готово для сохранения 
новых данных плана испытания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В план испытаний можно 
позднее внести изменения. Для получения 
подробной информации см. раздел 8.4.2. 

 

8.4.2 Изменение Существующего плана испытаний 

Содержание таблицы плана испытаний не может редактироваться, так как 
содержит просто список программ. Соответствующая информация о 
местоположении, группе и поверхности представлена в таблице данных программ 
в отношении каждой соответствующей программы. Для получения 
дополнительной информации см. раздел 8.4.2. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Завершите настройку всех данных программы до 
определения последовательности плана проведения испытаний. Это очень 
важно, так как каждый план испытаний соединен посредством ссылки с таблицей 
данных программы. 
 
Изменения в план испытаний могут вноситься следующим образом: 
 

Действие  Порядок действий 

Добавить новые 
местоположения программы 
в план последовательности 
проведения испытаний  

 (a) Выбрать окно № устройства из списка. 

(b) Выбрать соответствующее местоположение 
№ прог.  

(c) Выбрать функцию Копировать из меню 

Правка. 

(d) Выбрать окно № Плана испытаний из списка. 

(e) Выбрать новое местоположения в списке. 

(f) Выбрать функцию Вставить из меню Правка. 
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Удалить местоположения 
программ из плана 
последовательность 
проведения испытаний 

 (a) Выбрать окно № Плана из списка. 

(b) Выбрать соответствующее местоположение 
№ прог. которое Вы желаете удалить из 
списка. 

(c) Выбрать функцию Удалить из меню Правка 

Изменить порядок 
появления местоположений 
программы в план 
последовательности 
проведения испытаний 

 (a) Выбрать окно № Плана испытаний из списка. 

(b) Выбрать окно соответствующее 
местоположение № прог, которое Вы желаете 
изменить. 

(c) Выбрать функцию Вырезать из меню 

Правка. 

(g) Выбрать новое местоположения в списке. 

(d) Выбрать функцию Вставить из меню Правка. 

  

8.4.3 Изменение названия или удаление плана испытания  

Чтобы изменить название Плана испытания, выберите в контекстном меню 

функцию Переименовать и введите новое название плана испытания: 
 

 
 

Таким образом, чтобы удалить План испытаний из данных устройства, выберите 

в контекстном меню функцию Удалить: 
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9 Техническое сопровождение 

Окно Техническое сопровождение обеспечивает прямой доступ к Интернет 
страницам онлайн документации компании Hygiena. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо постоянное интернет соединение. 
 
При выборе окна Техническое сопровождение доступны следующие стандартные 
кнопки панели инструментов Internet Explorer: 
 

Кнопка  Действие 

  Назад 

  Вперед 

  
Вернуться к домашней странице Техническое 
сопровождение  

  Печать 

  Обновить  

  Стоп 

  Справка Руководства пользователя SureTrend  

 
Для получения дальнейших указаний см. интернет страницу Техническое 
сопровождение. 
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10 Предварительные настройки программного обеспечения 

Окно настройки программы SureTrend открывается при выборе функции 

Предварительные настройки Установочного меню. Многочисленные 
параметры настройки организованы по группам, и детально описаны в следующих 
разделах: 
 

Группы функций Раздел 

Защита паролем 10.1 

Общие настройки 10.2 

Формат времени 10.3 

Формат даты 10.3 

Настройка отчетов и печать  10.4 

Настройки соединения с устройством  
SystemSURE  

10.5 

Опции файлов данных SureTrend  10.6 

 
При изменении параметров настроек Вы должны сохранить изменения до 

активации путем нажатия кнопки Применить внизу окна Установки: 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые настройки программы SureTrend требуют ее 
перезагрузки для корректной установки. Это осуществляется автоматически при 
необходимости. 
 

10.1 Защита паролем 

Опции защиты паролем предоставляют определенный уровень контроля и 
введение прав Администратора для защиты данных SureTrend от 
несанкционированного или случайного изменения и удаления: 
 

 
 

 Ограничить функции программы: Каждая из следующих функций SureTrend 
может быть сконфигурирована отдельно для предотвращения изменений Базы 
данных результатов, отчетов или установочных данных: 
 

Функция Защита о Раздел 

 Синхронизация 

данных 
Обмен данных устройство SystemSURE  4.1 

 Редактирование 

текста базы данных 
Редактирование полей текста базы данных 4 
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 Редактирование поля 

«Примечания»  

Редактирование любых полей 
«Примечания» 

2.2.3 

 Архивирование базы 

данных 
Архивирование базы данных результатов 5 

 Открыть архивный 

файл 

Импорт архивных данных по результатам в 
Базу данных результатов  

5 

 Импорт файла 

данных 

Импорт файлов данных из других 
расположений  

2.4 

 Экспорт данных Экспорт данных  2.4.1 

 Удаление файла 

данных  
Удаление любого файла данных SureTrend   

 Настройка отчетов 
Создание или изменение установочных 
файлов отчета  

6 

 Формирование 

отчетов 
Формирование нового вывода отчёта 6 

 Настройка 

идентификатора 

пользователя 

Изменение списка ИМЕН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7 

 Настройка 

Устройства 
Изменение программы и плана испытаний  8 

 
Соответствующий пароль устанавливается или изменяется посредство выбора 

функции Пароль в Установочном меню: 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы забыли свой пароль, свяжитесь с местным поставщиком. 
Таким образом, при попытке пользования любыми функциями, защищенными 
паролем, на экране появится следующее диалоговое окно: 
 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Функции защиты могут временно разблокироваться 
(выключаться) в клетке для отметки «галочкой». Впоследствии пользователь 
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может входить в систему без пароля, и при последующих запусках программы 
SureTrend пароль восстанавливается. 
 

10.2 Общие параметры 

Доступны следующие общие параметры: 
 

 
 

 Всплывающее окно программы: Всплывающее окно SureTrend при запуске 
может деактивироваться при снятии галочки с соответствующей клетки. 
 

10.3 Формат времени и даты 

Данные функции помогут Вам определить способ отображения времени и даты: 
 

 
 
Параметры формата идентичны параметрам устройства SystemSURE: 
 

 AM/PM: Выбрать 12 часовой формат (например 9:41) 

 24: Выбрать 24 часовой формат (например 21:41) 

 D/M/Y: Выбрать формат даты/месяца/года (то есть день/месяц/год) 

 M/D/Y: Выбрать формат месяца / даты / года (то есть месяц/день/год) 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Пользователь может настроить программу таким образом, 
чтобы дата и время автоматически синхронизировались с датой и времени ПК с 
использованием вышеперечисленных форматов. Для получения дополнительной 
информации см.раздел 10.5. 
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10.4 Настройка отчета и параметры печати  

Общие настройки отчетов и печати: 
 

 
 

 Стандартные отчеты: Четыре кнопки быстрого доступа панели инструментов 
отчётов ( , ,  и ) могут быть настроены и связаны с любыми файлами 
настройки отчетов посредством выбора названия отчета из соответствующего 
контекстного списка. 
 

 Заголовок страницы отчета: по умолчанию «SureTrend - Data Analysis Software» 
напечатано на каждой выходящей странице. Фразу можно заменить названием 
Вашей компании или другим текстом. 
 

 Подгонка страниц: используется при распечатывании таблиц с информацией, 
содержащей  много столбцов, которые зачастую слишком широки и не 
помещаются на одну страницу принтера, поэтому данная опция позволяет 
автоматически уменьшать страницу и подгонять ее к размеру обычной страницы. 
 

10.5 Настройка соединения с устройством SystemSURE  

Соединение может осуществляться следующим образом: 
 

 
 

 Попытка самостоятельного соединения: Поставьте галочку, указывая какой  
серийный порт ПК должен использоваться для соединения с SystemSURE для 
последующего автоматического соединения с блоком без нажатия кнопки 

Соединить (см. раздел 2.5). 
 

 Настройка часов: Поставьте галочку для автоматической настройки 
внутренних часов реального времени устройства в соответствии с данными ПК, а 
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также для настройки параметров времени и даты (см. раздел 10.3) во время 
соединения с блоком. 
 

10.6 Параметры файлов данных SureTrend  

Параметры файлов данных: 
 

 
 

 Расположение файла данных: по умолчанию все файлы данных SureTrend 

хранятся в папке с установочными файлами, под вложенной папкой Файлы 

данных. Эта опция может использоваться для определения места расположения 
таких файлов данных, например общий сетевой диск. Для получения 

дополнительной информации см. разделы 1.1 и Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 
 

 Просмотр общих файлов: Поставьте галочку для автоматического контроля 
статуса открытых общих файлов данных и извещения пользователя об изменении 
файла другим пользователем. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция может быть ненадежной при использовании нескольких 
сетевых файловых серверов и операционных систем (таких как Windows 98). 
 
 
 



55 
 

11 Выявление неисправностей  

 
В том разделе приведены типичные проблемы, которые могут возникнуть при 
использовании программного обеспечения и их возможные причины. 
 

В отношении проблем, касающихся устройства SystemSURE, см. раздел 
Выявление неисправностей в Руководстве пользователя SystemSURE. 

 
Некоторые проблемы и причины может устранить сам пользователь, в то время 
как другие могут разрешаться исключительно техническим специалистом: 
 

Критичность Действия 

 
Указывает на возможность устранения неисправности 
пользователем. 

 
Указывает на необходимость использования помощи 
технического специалиста. Для получения 
информации свяжитесь с местным поставщиком. 

 
В следующей таблице представлены типичные неисправности и их возможные 
причины. 

 

Неисправность Возможные причины 

 
RS232 интерфейс не 
активен  
 

 
 Используется неправильный кабель интерфейса  
 Кабельный соединитель соединен с блоком 

некорректно 
 Кабель соединен с неправильным портом ПК 
 Программа SureTrend установлена неправильно или 

выбраны неправильные опции  
 Кабель или соединения повреждены или сломаны  
 Серийный порт ПК или системное программное 

обеспечение не работают 
 Блок поврежден или функционирует неправильно  
 

 
Невозможно 
считывать 
информацию  с 
дискового файла 

 
 Неправильно указано расположение файла (см. 

раздел 10.6) 
 Файл уже открыт другим пользователем  
 Файл перенесен в другое место или удален 
 Файл удален или поврежден 
 Дисковод поврежден или неправильно функционирует 
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Невозможно 
записать данные на 
дисковый файл или 
создать новый файл 
данных 

 
 Неправильно указано расположение файла (см. 

раздел 10.6) 
 Пользователь не имеет права записи или дисковод не 

является пишущим.  
 Файл уже открыт другим пользователем  
 Существующий файл защищен от записи 
 Диск переполнен 
  Дисковод поврежден или неправильно 

функционирует 
 
 

 
Недействительный 
серийный номер 
устройства  

 
 SystemSURE ошибка памяти (свяжитесь с техническим 

специалистом) 
 

 
Не загружается 
файл Справка 
 

 
 Программа SureTrend установлена неправильно 

(см.раздел 1.1) 
 Программа Adobe

®
 PDF Reader не установлена у вас 

на ПК 
 Файл Справка поврежден или отсутствует  
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12 Техническое описание  

 

Общая информация: 
 

 

    Минимальные системные требования 
 

Процессор серии Pentium  
1 RS232 порт / адаптер 

 
    Рекомендуемая операционная система 
 

Windows XP (SP2) 
512MB RAM 

 

База данных результатов : 
 

 

    Максимальное количество записей базы 
данных  
 

Не ограничено * 

Отчеты: 
 

 

    Максимальное количество установочных 
файлов отчетов 
 

Не ограничено * 

    Максимальное количество режимов 
фильтра 
 

Не ограничено * 

    Максимальное количество файлов 
выходных данных отчета 
 

Не ограничено * 

Установочные данные устройства: 
 

 

    Максимальное количество устройств 
SystemSURE  
 

Не ограничено * 

    Другие ограничения  Для получения 
дополнительной 

информации см.раздел 
8.1 

 
 

* Хотя в отношении данных пунктов не существует строгих ограничений, 
скорость процессора, объём памяти и жесткого диска будут ограничивать 
результативность и эффективность использования программного 
обеспечения SureTrend. 

  

 


